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Wroclaw, 2020-08-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego no zodonie. Pn.,,Zokup sprzQtu specjolistycznego dla potrzeb
Podstowowej Opieki Zdrowotnej i Ambulotoryjnej Opieki Specjolistycznej"
znok postQpowonio WCZ/P/D -6/2020

lnformujq, ii do Zamawiajqcego wplynqty zapytania do specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia
od Wykonawc6w. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieh
publicznych oraz zgodnie z zapisem pkt. S lDW (czq6t I SIWZ) przekazujq odpowledzi na poni2sze

pytania:

Pokiet pytoi nr 7 - Pytonio w zokresie Zodonio nr 1 -,,Zokup dporotu USG typ 1"

1. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia zadanie nr, 1 pkt. 1,2

Zamawiajqcy wymaga fabrycznie nowego aparatu USG wyprodukowanego w 2020 roku, prosimy

zatem o potwierdzenie it Zamawiajqcy wymaga aby USG wyposaione bylo w najnows?e

oprogramowanie system operacyjny Windows 10, starsze systemy np. Windows 7, nie sq jui
wspierane przez producenta.

Odp. wymatany parametr dotycry roku produkcii , a nl€ oproSramowania.

2. htanle dotycry oplsu przedmlotu zam6wienla Zadanle nr. 1pkt.4

Prosimy o potwierdzenie przez ZamawiajAcego wymogu akwizycji obrazu do postaci zbioru danych

dyskretnych (obraz cyfrowy) nadaiaclch sig do dalszeSo przetwarzania w 256 odcieniach szaroSci.

Odp. WVm68 zSodnle z SIWZ

3. manle dotyczy oplsu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. I pkt. 4

Prosimy o wyjainienie przez Zamawiajacego sensu wymogu przetwornika cyfrowego 14 bitowego bez

jednoczesnego wymogu rozdzielczoSci urzqdzenia.

Odp. W rwlerku okreslenlem przez zamawlaiacego rordzlelczoJa monltora urrqd:enia na minimum
1920 x 1080 dopuslcza przetwornik 12 lub 14 bit6w.

4. manle dotycry opisu pr:edmlotu zam6wienia zadanie nr. I pkt. 5

Podany parametr w zestawieniu z pozostalymi zapisami SIWZ w jednoznaczny spos6b opisuje aparat
jednego producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta, kt6ry na obecnym etapie jako jedyny

wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji istanowi naruszenie przepis6w

PzP, zatem prosimy zamawiajEcego o podanie algorytmu uiytego przez zamawiajEcego, kt6rego uiyt
do obliczenia aktywnych kanat6w cyfrowych. Wedle naszej wiedzy Kaidy z producent6w inaczej liczy

ten parametr, nie jest to warto(t fizyczna, a jedynie wynik r6wnania.
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Odp. z uwagi na dopuszczenie w pkt. 5 zadanie nr 1 urzQdzenia o mniejszel ilosci niezaleinych
aktywnych kanal6w przetwarzania nie ma potrzeby podawania algorytmu uiytego przez

Zamawiaiqcego do obliczenia aktywnych kanal6w cyfrowych.

5. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu ram6wienia Zadanie nr. 1 pkt.6

Podany parametr w zestawieniu z pozostalymi zapisami SIWZ w jednoznaczny spos6b opisuje aparat
jednego producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta, kt6ry na obecnym etapie jako jedyny

wykonawca spetnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji istanowi naruszenie przepisow

PZP, zwiQzku z powyiszym czy ZamawiajQcy dopuici do postepowania aparat wysokiej klasy z ilosciq

niezaleinych aktywnych kanal6w przetwarzania powy2ej 573 000 ?

Odp. ZamawiaiEcy dopuszcza mniejszq iloSi niezaleinych aktywnych kanal6w przetwarzania lecz nie

mniei nii 573 000.

6, Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. 1 pkt.8

Podany parametr w zestawieniu z pozostatymi zapisami SIWZ w jednoznaczny spos6b opisuje aparat
jednego producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta, kt6ry na obecnym etapie jako jedyny

wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurenc.ii istanowi naruszenie przepis6w

PZP, zwiQzku z powyiszym czy Zamawia.iacy dopusci do postqpowania aparat wysokie.l klasy, z

zakresem dymniki systemu 256 dB. Tak niewielka r6inica w parametrach nie ma znaczenia

diagnostycznego ani ergonomicznego.

odp, zamawiaiEcy dopuszcza, ale nie wymaga.

7. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wi€nia Zadanie nr. I pkt. 9

ZamawiajQcy wymaga monitora o przekEtnej minimum 21 cali bez doprecyzowane.i warto6ci ,,wysokiei
rozdzielczoici", stosowanego w aparatach klasy wyiszej tylko przez jednego producenta firmq Hitachi

- Aloka model Arietta. Monitory takie sE stosowane w aparatach, w kt6rych ze wzgledu na

ograniczenia systemu jedynie poprzez zmniejszenie rozdzielczodci obrazu udalo sie uzyskaa wraienie
poprawy jakoSci obrazowania. W zwiEzku z tym zwracamy siq z proibq o zmianQ parametru na monitor
LCD o rozdzielczoici bez przeplotu minimum 1920 x 1080. Z taka rozdzielczosciq moiemy siq spotkai
jui w smartfonach Sredniej klasy, a Zamawiajecy zamierza zakupii wysokiei klasy aparat USG.

Odp. Zamawiaiecy dopuszcza monitor o rozdzielczo6ci bez przeplotu minlmum 1920 x 1080

8, Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. I pkt.9

Podany parametr w zestawieniu z pozostatymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposdb opisu.ie aparat
jednego producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta, kt6ry na obecnym etapie iako jedyny
wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji istanowi naruszenie przepisow

PZP, zwiEzku z powyiszym czy Zamawiajqcy dopuici do postqpowania aparat wysokiej klasy, z

zakresem czestotliwogci pracy od 1 MHz do 18 MHz, ZamawiajEcy nie wymaga glowic pracujqcych do
20 MHz po za tym tak niewielka r6inica w parametrach nie ma znaczenia diagnostycznego ani

ergonomicznego.
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Odp. Zgodnie z SIWZ. Pkt 9 odnosi sie do monitora.
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9. h^anie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. l pkt. l5

Podany parametr w zestawieniu z pozostalymi zapisami SIWZ w jednoznaczny spos6b opisuje aparat

iednego producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta, ktory na obecnym etapie jako jedyny

wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji istanowi naruszenie przepis6w

PZP, w zwiazku z powy2szym czy Zamawiajacy dopuici do postepowania aparat wysokiej klasy z

regulacjE gleboko6ci pola obrazowania od 2-38 cm?

Odp. Zamawialqcy dopuszcza zakres regulacji glebokoSci pola obrazowania od min. 2-38 cm.

10. q^anie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. 1pkt. 29

Podany parametr w zestawieniu z pozostatymi zapisami SIWZ w jednoznaczny spos6b opisuje aparat
jednego producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta, kt6ry na obecnym etapie jako jedyny

wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji istanowi naruszenie przepis6w

PZP, w zwiEzku z powyiszym czy Zamawiajqcy dopusci do postepowania aparat wysokiej klasy z

automatycznq korekcjE kEta bramki dopplerowskiej za pomocq jednego przycisku w zakresie +/- 60

stopni?

Odp. Zamawiahcy wymaga aparatu USG w tym zakresie spelnialeceto warunkl opisane w SIWZ. lm
wiqksza moiliwoJd regulacii kqta bramki tym latwlel i srybciei przeprowadza siq badanie.

Na rynku dostqpne sa inne aparaty spelniajqce powyisze wymagania. Ponadto okreSlenie wymagai
i sformulor ranie opisu przedmiotu zamowienia stanowi uprawnienie i obowiqzek Zamawiajqcego {i
odnosi siq do potrzeb Zamawiajqcego), nie zai Wykonawcy. ZamawiajEcy zwraca uwagq
Wykonawcy, ii art.38 regulujqcy tryb skladania wniosk6w o wyjainienia tre6ci specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia, nie przewiduie prowadzenia negociacii Wykonawc6w z Zamawiarecym,
prowadzEcym do takiei modyfikac.ii treici SIWZ, aby dostosowad jq do specyfikacji oferowanych
przez poszczeg6lnych Wykonawc6w dostaw (produkt6w, urzqdzei itp.). Zgodnie z treiciq art. 38

Wykonawca moie zwr6ci( sie do Zamawiaiacego o wyja6ni€nie treSci specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia, a Zamawiajqcy jest obowiAzany tych wyjainieri udzielii. w przypadku, gdy

Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego z pytaniem zaczynaiqcym siq od,,czy Zamawiajacy
dopu3ci ..." oczywistym jest, ii Wykonawca zadajAcy pytanie iest gwiadomy, ii jego urzqdzenie nie
odpowiada tresci opisu przedmiotu zamowienia, a zadawane pytania sprowadzaja sie w istocie do
doprowadzenia zgodnoici zapis6w SIWZ z parametrami oferowanego przez Wykonawce urzqdzenia.

Zamawiajqcy wskazuje, ii dokonuiec opisu przedmiotu zam6wienia wskazywal w wiqkszo5ci

minimalne wymatane parametry urzqdzenia. Opis przedmiotu zam6wienia :ostal sporzadzony
zgodnie z treiciQ art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych. Tym

samym opis zostal dokonany w spos6b jednoznaczny i wyczerpujqcy, za pomocq dostatecznie
dokladnych izrozumialych okre3len, uwzglqdniajqc wszystkie wymagania i okolicznoSci mogqce miei
wptyw na sporzqdzenie oferty i nie zostal, wbrew twierdzeniom Wykonawcy, opisany w spos6b,

kt6ry m6glby utrudniaa ucz€iwq konkurenciq. Zamawiajqcy przez podanie minimalnych
wymaSanych parametr6w przedmiotu dostawy umoiliwia zloienie oferty w postepowaniu
wszystkim wykonawcom, ktorzy zaoferujq przedmiot dostawy zgodny z postanowieniami SIWZ

(naleiy tutai zauwaiyi, ii na rynku dostepnych iest wiele urzqdzeri spelniaiacych opisane parametry
minimalne, zaS Wykonawcami biorEcymi udzial w postepowaniu nie muszq byd wylqcznie
producenci oferowanych urzadzei, lecr takie inne podmioty). Argumenty, podnoszone przez

Wykonawcq, nie sa wiec zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Z samego faktu, ii urzadzenie,

kt6re moie zaoferowaf lWykonawca, nie spelnia wymagai okre6lonych przez zamawiajAcego w
slwz, nie moina wnioskowae, ii pozostale urzqdzenia dostepne na rynku nie spelniajq opisanych
wymaga6. zamawiaiecy ponadto wyjainia Wykonawcy, ii iedyne kryteria w postepowaniu o
udzi€lenie zam6wienia publicznego, w rozumieniu przepis6w ustawy PZP - to kryteria oceny ofert,
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kt6re na tym etapie postqpowania nie majq w og6le zastosowania. ponadto Wykonawcy nie moga
,,spetniaa kryterium", a jedynie powinni spelniat warunki udzialu w postepowaniu, w sytuacji, gdy
ZamawiajEcy ie okre6la dla danego postepowania, Tre6i oferty, zloionei w postqpowaniu powinna
odpowiadai tre6ci Specyfikacii lstotnych Warunk6w Zam6wienia.

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. I pkt. 29

Prosimy o wyjasnienie przez zamawia.iEcego iakE wartoic diagnostycznq spernia korekcja kqta w
zakresie min. +/- 80 stopni. w codziennej pracy wykorzystuje siq zakresy znacznie poniiej nawet 60. ze
wzglqdu na to, i2 badania przy wiqkszym kqcie sq niemiarodajne. Tym samym biorAc pod uwagq
podstawy ultrasonografii, parametr jako taki nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego.
Pragniemy podkreSlii, ie reguracja kEta do 60'jest ai nadto wystarczajaca do badad Dopprerowskich

Odp. Zamawlajqcy wymaga aparatu USG w tym zakresie spelniaiqcego warunki opisane w SIWZ.

12. manie dotyczy opisu przedmiotu ram6wienia Zadanie nr. I pkt. 36

Czy zamawiaiEcy oczeku.,Ec aparatu wyprodukowanego w roku 2020 nie powinien w wymogach
zawrze( technorogii wykonania dysku twardego iwymagai zastosowania dysku typu ssD (wykonanego
w technologii p6rprzewodnikowei) o pojemnoici min. soo GB co 2nacznie przyspresza pracQ aparatu,
skraca czas uruchamiania oraz zapisu na nosnikach. Dodatkowo pragniemy podkreSlig ii technologia
HDD jest technologia przestarzalE i nie powinna znaleii sie w najnowszych aparatach.

Odp, Zgodnie z SIWZ.

13. Manie dotyczy opisu przedmiotu ram6wienia Zadanie nr. I pkt. 38

Prosimy o podanie przez zamawiaiEcego nazwy, wersji oraz producenta systemu pAcs w wcz spzoz
oraz ceny. wszystkich moiliwych licenc.,i, kt6re maiE zostai zaimplementowane w monecie monta2u
urzqdzenia.

odp. zamawiaiQcy uiytkule system Dagosys firmy Dagosys s.c.,are nie zna cen wszystkrch moiriwych
licencii. wykonawca powinien skie.owad pytanie do firmy Dagosys S.C

14. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. I pkt.43,44

Podany parametr w zestawieniu z pozostatymi zapisami srwz w jednoznaczny spos6b opisuje aparat
jednego producenta firmy Hitachi - Aroka moder Arietta 65, kt6ry na obecnym etapie iako jedyny
wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurenc.ji istanowi naruszenie przepis6w
PZP, w zwiEzku z powyiszym czy ZamawiajQcy dopujci do postepowania aparat wysokiej klasy, z
funkcjom powiqkszenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamro2eniu g00%?

Odp, Zamawlaiacy dopuszcza, ale nie wymaga.

15. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienla Zadanie nr. I pkt. 43,44

Pragniemy zwr6cii uwage Zamawiajqcemu, ii powiekszenie obrazu x1g w czasie rzeczywistym ipo
zamroieniu bez wymogu monitora o rozdzielczosci min. Full HD traci na jakoJci i nie ma iadnej
warto(ci diagnostycznej tym samym prosimy o wyialnienie przez zamawiaiEcego jaka wartosa
diagnostycznq spelnia powiqkszenie obrazu w czasie rzeczywistymi po zamroieniu min. x20.
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Odp. Zgodnie z odp. Na pytanie 14. Ponadto Zamawlajqcy nie wymaga powiqkszenie obrazu w czasie

rzeczywistymi po zamroieniu min. x20.

Podany parametr w zestawieniu z pozostalymi zapisami SIWZ w jednoznaczny spos6b opisuje aparat
jednego producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta 65, kt6ry na obecnym etapie jako jedyny

wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji istanowi naruszenie przepis6w

PZP, w zwiEzku z powyiszym czy ZamawiajEcy dopuici do postQpowania aparat wysokiej klasy z

glowicq Covex szerokopasmowa, wykonanE w technologii Singiel Crystal 2 zakresem czqstotliwoSci 1-7

MHz, liczbq element6w 160, kEtem skanbwania 70 st., szerokoSciA skanu powyiej 45 mm oraz ze

zmianE czestotliwogci pracy z 5 pasmami czestotliwoici dla obrazowania harmonicznego?

Odp. Zgodnie z SIWZ

17. q^anie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. I pkt. 54-59

Podany parametr w zestawieniu z pozostatymi zapisami SIWZ w jednoznaczny spos6b opisuje aparat
jednego producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta 65, kt6ry na obecnym etapie jako jedyny

wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwei konkurenc.ii istanowi naruszenie przepis6w

PZP, w zwiEzku z powyiszym czy ZamawiajQcy dopuici do postQpowania aparat wysokiej klasy z

glowica liniowQ szerokopasmowa, z zakresem czestotliwo6ci 3-15 MHz, liczbq element6w powyie.i 190,

szerokosciq pola skanowania max. 40mm oraz 5 pasmami czestotliwogci dla obrazowania
harmonic2nego?

Odp. Zgodnle z SIWZ

18. Pytanie dotyczy oplsu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. 1 pkt.49-52

Podany paramet. w zestawieniu z pozostatymi zapisami SIWZ w jednoznaczny spos6b opisu.ie aparat

.iednego producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta 65, kt6ry na obecnym etapie jako jedyny

wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji istanowi naruszenie przepis6w

PZP, w 2wiazku z powyiszym czy Zamawiajecy dopuici do postqpowania aparat wysokiej klasy z

glowicQ liniowA szerokopasmowa, z zakresem czqstotliwosci 3-14 MHz, liczbq element6w powyiej 250,

szerokosciq pola skanowania max. 50mm oraz 5 pasmami czqstotliwoici dla obrazowania
harmonicznego?

Odp. ZamawiaiAcy dopuszcza,ale nie wymaga.
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16. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. 1 pkt.48-53

19. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. 1 pkt.60

Podany parametr w restawieniu z pozostatymi zapisami SIWZ w jednoznaczny spos6b opisuje aparat
jednego producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta 65, ktory na obecnym etapie jako jedyny

wykonawca spetnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurenc.ji istanowi naruszenie przepis6w

PZP, w zwiQzku z powy2szym czy ZamawiajEcy dopuSci do postepowania aparat wysokiej klasy bez

moiliwoSci rozbudowy systemu na dziei skladania ofert o zasilanie bateryjne, min. 120 min pracy w

trybie B?
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Odp. Zamawiaracy dopu6cl do postepowania aparat wysokiej klasy ber moiliwogci rozbudowy
systemu na dziei skladania ofert o zasilanie bateryjne, min. 120 min pracy w trybie B

20. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. I pkt. 61

Podany parametr w zestawieniu z pozostalymi zapisami stwz w.iednoznaczny spos6b opisuje aparat
jednego producenta firmy Hitachi - Atoka model Arietta 65, kt6ry na obecnym etapie.lako jedyny
wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji istanowi naruszenie przepisow
PZP, w zwiazku 2 powyiszym czy Zamawiajqcy dopusci do postepowania aparat wysokiej klasy bez
moiliwosci rozbudowy systemu na dzied skladania ofert o rozbudowy o M-mode anatomiczny, min. 3
niezaleine kursory?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

21. q/tanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. l pkt.63

Prosimy o potwierdzenie przez ZmawiajEcego wymogu certyfikatu CE na aparat iglowice wydanego
przez jednego producenta.

Pokiet pytoh nr 2 - Pytanio w zokresie Zodanio nr 2 -,,Zakup oporcttu USG typ 2,

1. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr.2

ZamawiajQcy wymaga fabrycznie nowego aparatu USG wyprodukowanego w 2O2O roku, prosimy
zatem o potwierdzenie i, ZamawiajEcy wymaga aby USG wyposaione bylo w najnowsze
oprogramowanie system operacyjny Windows 10, starsze systemy np. Windows 7, nie sq lui
wspierane przez producenta.

Odp. Wymagany parametr dotyczy roku produkcii , a nie oprogramowania.

Jednoczeinie Zamawiaiqcy informuje, ii:mienia wym6g roku produkcli aparatu na rok 2019 lub
2020

2. Pytanie dotyczy opisu przedmlotu zam6wienia Zadanie nr.2 pkt.4

(o
co

Odp. Zamawiajqcy potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie przez zamawiajqcego wymogu akwizycji obrazu do postaci zbioru danych
dyskretnych (obraz cyfrowy) nadajqcych siq do dalszego przetwarzania w 256 odcieniach szaro6ci.

Odp. Zgodnie 2 SIWZ.

3. hdanie dotyczy opisu przedmlotu zamdwienia zadanie nr. 2 pkt. 4

Prosimy o wyja5nienie przez ZamawiajQcego sensu wymogu przetwornika cyfrowego 12 bitowego bez
jednoczesnego wymogu rozdzielczo5ci urzEdzenia.

Odp. Zgodnie z SIWZ. Okre6lenle wymagad isformulowanie oplsu przedmiotu zam6wienla stanowi
uprawnienie i obowiqzek Zamawiajqcego (i odnosi siq do potrzeb Zamawiaiqcegol.
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4. h^anie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. 2 pkt. 5

Podany parametr w zestawieniu z pozostalymi zapisami SIWZ w jednoznaczny spos6b opisuje aparat
jedneSo producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta, kt6ry na obecnym etapie jako jedyny

wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji istanowi naruszenie przepisdw

PZP, zatem prosimy ZamawiajQcego o podanie algorytmu uiytego przez ZamawiajAcego, kt6re8o uiyl
do obliczenia aktywnych kanal6w cyfrowych. Wedle naszej wiedzy Kaidy z producent6w inaczej liczy

ten parametr, nie jest to wart066 fizyc2na, a jedynie wynik r6wnania.

odp. z uwati na dopuszczenie w pkt. 5 zadanie nr 2 urzqdzenla o mnleisrei iloJci kanal6w
przetwarzanla nie ma potrzeby podawania algorytmu ui6ego przez ramawlaiacego do obliczania

aktywnych kanal6w cyfrowych.

5. manle dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. 2 pkt. 5

Podany parametr w zestawjeniu z pozostatymi zapisami SlWz w jednoznaczny sposdb opisuje aparat
jednego producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta, kt6ry na obecnym etapie jako jedyny

wykonawca spetnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji istanowi naruszenie przepis6w

PZP, w zwiazku z powyiszym czy Zamawiajacy dopu6ci do postepowania aparat klasy Premium z iloSciE

niezaleinych kanal6w cyfrowych powyiej 860 000?

Odp. zamawiajacy dopuszcza mnieisza ilo6e niezaleinych aktyr,vnych kanal6w przetwarzania lecz nie

mnlei nii E50 000,

6. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia zadanie nr. 2 pkt. 6

Podany parametr w zestawieniu z pozostalymi 23pisami SIWZ w jednoznaczny spos6b opisuje aparat
jednego producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta, kt6ry na obecnym etapie jako jedYny

wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwei konkurencji istanowi naruszenie przepis6w

PzP, PraBniemy zauwaiyi ii, Zamawia.iqcy zamierza zakupii aparat USG 2 2 sondami, zwaiywszy na ten

fakt zwracamy sig z prosbe dopuszczenie aparatu USG z 3 aktywnymi portami dla glowic obrazowYch z

moiliwosciq rozbudowy do 4 aktywnych gniazd gtowic obrazowych.

Odp. Dopuszcza, ale nie wymaga.

Czy ZamawiajQcy dopuSci do postepowania aparat wysokiei klasy, z zakresem dymniki systemu 256 dB

Tak niewielka r6inica w parametrach nie ma znaczenia diagnostycznego ani erSonomicznego.

odp, zamawlal y dopuszcza, ale nle wymaga,

8. ryanie dotyczy oplsu prredmlotu zam6wienia Zadanie nr. 2 pkt. 8

ZamawiajQcy wymaga monitora o przekqtnej minimum 17 cali bez doprecyzowanej wartosci ,,wysokiej

rozdzielczo6ci", stosowanego w aparatach klasy wyiszej tylko przez jednego producenta firmq Hitachi

- Aloka model Arietta. Monitory takie sq stosowane w aparatach, w kt6rych ze wzglqdu na

ograniczenia systemu jedynie poprzez zmniejszenie rozdzielczoSci obrazu udalo siq uzyskae wraienie
poprawy jakosci obrazowania. W zwiezku z tym zwracamy siq z pro3bq o zmianq parametru na monitor

LCD o rozdzielczoici bez przeplotu minimum 1920 x 1080. z takE rozdzielczo<ciq moiemy sie spotkai
jui w smartfonach iredniej klasy, a zamawia.iEcy zamierza zakupii wysokiej klasy aparat USG.

f:.
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7, Plranle dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. 2 pkt. 7
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9. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr,2 pkt. 10

Podany parametr w zestawieniu z pozostalymi zapisami SlwZ w jednoznac2ny spos6b opisuje aparat
jedne8o producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta, kt6ry na obecnym etapie iako jedyny

wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwe., konkurencji istanowi naruszenie przepis6w

PZP, zwiEzku z powyiszym czy Zamawia.,Ecy dopuSci do postepowania aparat klasy Premium z

zakresem czestotliwosci od 2 MHz do 16 MHz, Zmawia.iEcy nie wymaga glowic pracujAcych na

czestotliwo{ciach do 18 Mhz

Odp. Zgodnie z SIWZ.

10. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. 2 pkt. 12

11. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. 2 pkt. 13

Podany parametr w zestawieniu 2 pozostatymi zapisami SIWZ w jednoznaczny spos6b opisuje aparat

iednego producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta, kt6ry na obecnym etapie jako .,edyny
wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasad2ie uczciwei konkurencji istanowi naruszenie przepisow

PZP, w zwiqzku z powyiszym czy Zamawiajacy dopuSci do postepowania aparat klasy premium z

regulacjE gtqbokoici pola obrazowanla od 2-38 cm?

Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza zakres regulacji glebokogci pola obrazowania od mln, 2-38 cm.

12. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. 2 pkt. 27

Podany parametr w zestawieniu 2 pozostatymi zapisami S|WZ w.iednoznaczny spos6b opisuje aparat
jednego producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta, kt6ry na obecnym etapie jako jedyny
wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji istanowi naruszenie przepis6w
PZP, w zwiEzku z powyiszym czy ZamawiajAcy dopu6ci do postepowania aparat klasy premium z

automatycznA korekc.,E kqta bramki dopplerowskiej za pomocA jednego pr2ycisku w zakresie +/- 60
stopni?

Odp. Zamawiarqcy wymaga aparatu USG w tym zakresie spelniajqcego warunki opisane w StWZ. tm
wiqksza moiliwot( regulacii kqta bramkitym tatwiej iszybciej przeprowadza sie badanie.

@
c
o

Odp. zgodnie z slwz. zamawiaiAcy wskazuie, ii dokonuiEc opisu przedmiotu zam6wienia wskazyr,rral

w wiqkszo{ci minlmalne wymagane parametry urzqdzenia

Podany parametr w zestawieniu z pozostatymi zapisami StwZ w jednoznaczny spos6b opisu.ie aparat
jednego producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta, kt6ry na obecnym etapie iako jedyny

wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwe.i konkurencji istanowi naruszenie przepisow
PZP, w zwiQzku z powyiszym czy zamawiajQcy dopu(ci do postepowania aparat klasy premium z

pamiqcia dynamicznE dla trybu M-mode lub D-mode 60 s, w przy.ietych standardach nikt nie uiywa
moiliwoSci zapisu dluisze.i ni2 30s a parametr jako taki ma jedynie na celu ograniczenie konkurenc.ii-

Odp. Zgodnie z SIWZ.

_/
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Na rynku dostepne sq inne aparaty spelniajace powyisze wymagania. Ponadto okreilenie wymagai
isformulowanie opisu przedmiotu zam6wienia stanowi uprawnienie iobowiqzek zamawiajacego (i

odnosi sie do potrzeb zamawiaiEcego), nie zaS wykonawcy. zamawiaiQcy zwraca uwage

wykonawcy, ii art.38 regulujEcy tryb skladania wniosk6w o wyraSnienia tre(ci specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia, nie przewiduje prowadzenia negocjacii Wykonawcdw z zamawiajqcym,
prowadzaclm do takiei modyfikacji treici slwz, aby dostosowa( jq do specyfikacji oferowanych
przez poszczeg6lnych wykonawc6w dostaw (produkt6w, urzqdzeri itp.). zgodnie z tre6ciq art.38
Wykonawca moie zwrocit siq do zamawiaiqcego o wyiasnienie treici specyfikacli istotnych

warunk6w zam6wienla, a zamawiajQcy jest obowiqzany tych wyjainien udzieli(, w przypadku, gdy

Wykonawca zwraca siQ do Zamawiaiqcego z pytaniem zaczyna.iacym siq od,,czy zamawiajqcy

dopuici ..." oczywistym iest, ii Wykonawca zadajqcy pytanie.jest 5wiadomy, ii .iego urzadzenie nie

odpowiada tre6ci opisu przedmiotu zam6wienia, a zadawane pytania sprowadzajq sie w istocie do

doprowadzenia ztodnoici zapis6w slWz z parametrami oferowanego przez Wykonawce urzadzenia.

Zamawiaiqcy wskazuie, ii dokonujac opisu przedmiotu zam6wienia wskazyarat w wiekszoici
minimalne wymagane parametry urzadzenia. opis przedmiotu zam6wienia zostal sporzEdzony

zgodnie z treScie art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiei publicznych. Tym

samym opis zostal dokonany w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocq dostatecznie

dokladoych izrozumialych okre5lei, uwuglednia.iqc wszystkie wymagania iokolicznoici mogqce miei
wplyw na sporzqdzenie oferty i nie zostal, wbrew twierdzeniom wykonawcy, opisany w spos6b,

ktory m6glby utrudniaa uczciwE konkurencie. zamawiaiqcy przez podanie minimalnych

wymaganych parametr6w przedmiotu dostawy umoiliwia zloienie oferty w postqpowaniu

wszystkim wykonawcom, kt6rzy zaoferuiq przedmiot dostawy zSodny z postanowieniami SlWz

(naleiy tutai zauwaiy6, ii na rynku dostqpnych,est wiele urzqdze6 spelniaiEcych opisane parametry

minimalne, za6 Wykonawcami bioracymi udzial w postgpowaniu nie muszq byi wYlacznie

producenci oferowanych urzqdze6, lecz takie inne podmioty). Argumenty, podnoszone przez

Wykonawcq, nie sE wiqc zgodne ze 5tanem faktycznym i prawnym. z samego faktu, ii urzedzenie,

kt6re moie zaoferowaa lwykonawca, nie spelnia wymagai okr€Slonych przez zamawiajqcego w

SIWZ, nie moina wnioskowad, ii pozostale urzEdzenia dostepne na rynku nie spelniajq opisanych

wymaga6. Zamawiajacy ponadto wy.iaSnia Wykonawcy, ii jedyne kryteria w postqpowaniu o
udzieleni€ zam6wienia publicznego, w rozumieniu przepisow ustawy PzP - to krweria oceny ofert,
kt6re na tym €tapie post€powania nie maje w og6le zastosowania. Ponadto Wykonawcy nie mogA

,,spelniat kryterium", a jedynie powinni spelniaa warunki udzialu w postqpowaniu, w sytuacji, Sdy
zamawiajQcy je okre{la dla danego postqpowania. Treia oferty, zloionei w postepowaniu powinna

odpowiadad treici Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia.

13. Pytanie dotyey oplsu przedmiotu zam6wienia zadanie nr. 2 pkt. 27

Prosimy o wyjaSnienie przez zamawiajEcego .iakE wartoid diagnostycznq spelnia korekcja kEta w

zakresie min. +/- 80 stopni. W codziennej pracy wykorzystuje siq zakresy znacznie poniiej nawet 60" ze

wzgledu na to, ii badania przy wiqkszym kQcie sQ niemiarodaine. Tym samym biorac pod uwagq

podstawy ultrasonografii, parametr jako taki nie ma znaczenia diagnostycznego ani erSo60miczneSo,

Pragniemy podkreSlii, ie regulacja kqta do 60'jest ai nadto wystarczajEca do bada6 Dopplerowskich.

odp. zamawlaiqcy wymaga aparatu UsG w tym zakresie spelniaiacego warunki opisane w Slwz.

O)
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14. Pytanle dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. 2 pkt. 33
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15. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. 2 pkt.35

Prosimy o podanie przez Zamawiajqcego nazwy, wers.ii oraz producenta systemu PAcs w WCZ SPZOZ

oraz ceny wszystkich moiliwych licencji, kt6re majQ zostai zaimplementowane w monecie montaiu
urzEdzenia,

Odp. Zamawiaiqcy uiytkuje system Dagosys firmy Dagosys S.C.,ale nie zna cen wszystkich moillwych
licencii. wykonawca powinien skierowad pytanie do firmy Dagosys S,C

16. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. 2 pkt. 43

Pragniemy zauwaiyi ii oprogramowanie do badad kardiologicznych bez jednoczesnego wymogu
glowicy sektorowej i CW (ciAglego Dopplera) jest narzqdziem zbqdnym i nie wykorzystanym, kt6re
naraia Zamawiajqcego na dodatkowe koszty, zatem prosimy Zamawiaiqcego jakie znac2enie

diagnostyczne posiada aparat jedynie z oprogramowaniem do badai kardiologicznych.

Odp. Zgodnie z SIWZ,

17. Pytanie dotyczy opisu przedmlotu zam6wienia Zadanie nr.2 pkt. rt4-48

Podany parametr w zestawieniu z pozostalymi zapisami SIWZ w jednoznaczny spos6b opisuje aparat
jednego producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta, kt6ry na obecnym etapie jako jedyny
wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurenc.ji istanowi naruszenie przepisow

PZP, w zwiEzku z powyiszym czy Zamawiajqcy dopuSci do postepowania aparat klasy premium, z

glowicq Covex szerokopasmowa, z chqtliwoSciE pracy od 2 MHz do 8 MHz z liczba element6w powyiei
190, kqtem skanowania 58 stopni oraz ze zmianq czqstotliwoSci pracy z 8 pasmami czqstotliwojci w
tym 6 czqstotliwo{ciami dla obrazowania harmonicznego?

Odp. Zgodnl€ z SIWZ

18. q^anie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr, 2 pkt. 49-52

Czy ZamawiajEcy dopuSci do postqpowania aparat wysokiej klasy z glowicE linowQ szerokopasmowa,
ze zmiana czestotliwolci pracy z 8 pasmami czqstotliwo<ci w tym 6 czqstotliwosciami dla obrazowania
harmonicznego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

19. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr.2 pkt.49-52

Czy ZamawiajEcy dopuSci do postqpowania aparat wysokiej klasy z Blowica linowa szerokopasmowa, z

zakresem czqstotliwo(ci pracy od 5-12 MHz z szerokoiiQ pola skanowania max 4omm, ze zmianE

O
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Czy zamawiajQcy oczekujqc aparatu wyprodukowanego w roku 2020 nie powinien w wymogach

zawrzeC technologii wykonania dysku twardego iwymagai zastosowania dysku typu SSD (wykonanego

w technologii p6lprzewodnikowej) o pojemnosci min. 500 GB co znacznie przyspiesza pracQ aparatu,

skraca czas uruchamiania oraz zapisu na noSnikach. Dodatkowo pragniemy podkreilii, ii technologia
HDD jest technologiq przestarzatq i nie powinna znaleii sie w najnowszych aparatach.

Odp. Zgodnle z SIWZ.
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czestotliwosci pracy z 8 pasmami czqstotliwosci w tym 5 czqstotliwoiciami dla obrazowania
harmonicznego?

Odp, Zamawiajqcy dopuszcza, ale nle wymaga.

20, Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia zadanie nr,2 pkt, 56

21. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia zadanle nr. 2 pkt. 57

Podany parametr w zestawieniu z pozostatymi zapisami SlwZ w jednoznaczny spos6b opisuje aparat
jednego producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta, kt6ry na obecnym etapie jako jedynY

wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji istanowi naruszenie przepis6w

PZP, w zwiEzku z powy:szym czy ZamawiajQcy dopuici do postepowania aparat klasy Premium bez

moiliwoici rozbudowy systemu na dziei skladania ofert o gtowicq RectalnE dwuptaszczyznowe w

uktad2ie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 element6w, kqt skanowania min. 100 stopni dla

kaidej plaszczyzny, promied max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne?

Odp. Zgodnle z slwz.

22. q^anie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. 2 pkt. 60

Prosimy o potwierdzenie przez ZamawiajEcego certyfikatdw CE na aparat iglowice wydanych przez

jednego producenta.

Odp. zamawiaiacy potwierdza.

23. h^anie dotyczy opisu przedmiotu zam6wienia Zadanie nr. 2

Czy Zamawiajqcy dopuszcza do postqpowania urzEdzenia wyprodukowane w 2020 roku lecz wycofane

z produkcji przez producenta?

odp. zamawiajqcy dopuszcza.

Pokiet pytoh nr 3 - Pytonio w zakresie Zodonio nr 7 -,,Zokup apardtu USG typ 7"
zalEcznik nr 1A do IDW - Arkusz intormacii technicznej

l. Konstrukcla - pkt 15, zalacznik nr ,.A do lDw
Czy Zamawia.iqcy dopusci do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, ktdrego zakres

regulacii gtqbokoJci pola obrazowania wynosi od 2 do 40 cm?

Odp. ZamawiaJecy dopuszcza, ale nie wymaga. r-l
r-l

c
o2. Funkcie uiytkowe - pkt 43, Zalecznik nr 1A do IDW

"n

Podany parametr w zestawieniu z pozostalymi zapisami SlwZ w jednoznaczny spos6b opisuje aparat
jedneSo producenta firmy Hitachi - Aloka model Arietta, kt6ry na obecnym etapie jako .iedyny
wykonawca spelnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji istanowi naruszenie przepis6w

PZP, w zwiAzku z powyiszym czy zamawia.iacy dopuJci do postepowania aparat klasy Premium bez

moiliwoJci rozbudowy systemu na dzien skladania ofert o objqto3ciowE glowice LiniowQ 3o/4D
(skanujqcq automatycznie), min.4,0-13,0 MHz, min. 190 element6w, obrazowanle harmoniczne min. 4

pasma czqstotliwoSci?

Odp, zgodnie z SIWZ.
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Czy Zamawiajqcy dopu&i do przetargu ultrasonograf, kt6ry umo2liwia powiekszenie obrazu w czasie

rzeczywistym 16x?

Odp. Zamawiajecy dopusuc2a, ale nle wymata.

3. Funkcie uiytkowe - pkt 44, Zalacznik nr 1A do IDW
Czy Zamawiajqcy dopuSci do przetargu ultrasonograf, kt6ry umoiliwia powiekslenie obrazu po

zamroieniu 16x?

Odp. ZamawiajAcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet pytoi nr 4 - Pytdnia w zakresie Zodanio nr 2 -,,Zokup oparotu USG typ 2"
Zalqcznik nr 1B do IDW - Arkusz informacji technicznei

1. Rok produkcii aparatu - pkt 2, ZalEcznik nr 18 do tDW

Czy ZamawiajEcy dopu(ci do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, kt6ry zostal wyprodukowany w
2019 roku?

Odp. Zgodnie z odpowiedziQ nr 1do Pakietu pytai nr 2.

Pokiet pytoi nr 5 - Pytonio w zokresie Zodonio nr 3 -,, Zakup densytometru,'
Ad. Zalacznik nr 1C do IDW - Zadanie nr 3 - Zakup densytometru
Pytanie nr 1

Czy ZamawiajEcy dopuSci stacjq roboczQ z zainstalowanym komercyjnym systemem operacyjnym wiodEcego
producenta w wersji z przedluionym wsparciem przystosowanego do rozwiEzad wbudowanych i lnternetu
Rzeczy (Embedded/lol) w wers.ii 64-bit? W powyiszym systemie niekt6re funkcjonalnosci (Powershell, .Ner
Framework) mogq nie byi dostepne lub dostarczane przez dostawcq, jednak nie ma to wplywu na glowne
zadanie stacji roboczeijakim jest pozyskiwanie i analiza skan6w pacjenta.

Odp. Zamawiajqcy dopuszcza,ale nie wymaga.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy dopu(ci stacjq roboczE z pamiqciE taktowanq z innQ czqstotllwo(ciq, nii maksymalna dla
zainstalowanego procesora, jesli bqdzie to Botowa stacja produkowana przez wiodqcego producenta i

dostarczona/przygotowana przez producenta densytometru?

Odp. Zamawiajqcy dopuszcza, ale nie wymaga.

h^anie nr 3

Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Za iajqcy

ktor
Kierownik

ozialu AdministracyinGTechnicznego
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Czy ZamawiajQcy dopusci stacjq roboczE z dyskiem SSD o mniejszej prqdkoici zapisu/odczytu, jeSli w stacji
dostarczonej/przygotowanej przez producenta densytometru dostqpny interfejs do podlac2enia tego dysku nre
pozwala na zainstalowanie dysku o wymaganej prqdkosci?


