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Wroclaw, 2019-05-30

Wykonawcy

Dotyczy: przetorgu nieogroniczonego no zodonio pn. ,,Zakup sprzqtu specjalistycznego dla potrzeb

Podstawowej Opieki Zdrowotne.i i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej" - znak postqpowania

wcz/P/D -3/201.9

lnformujq, i2 do Zamawiajqcego wplynqly zapytania do specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienaa

od Wykonawc6w. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien

publicznych oraz zgodnie z zapisem pkt.8lDW (cze6a I SIWZ) przekazujq odpowiedi na poni2sze

pyta n ia:

1. PKT. NR 1

Czy zamawiajEcy dopuici do przetargu wysokiej klasy aparat, kt6rego liczba procesowych cyfrowych

kanal6w przetwarzania wynosi 3 000 000?

Odp. Nie, zgodnie z slwz. W ocenie Zamawiaiqcego wysoka ilo56 aktywnych kanal6w cyfrowYch

ma bezpo6redni wptyw na jakoii obrazowania i iest jednym z najwainie.iszych parametr6w

wptywa.lqcych na wartoid diagnostyczna aparatu. ZamawiajEcy ustalil wartoid parametru w
oparciu o deklaracje techniczne producent6w sprzqtu USG dostqPneto na rynku.

2. PKT. NR 2

Czy Zamawiajqcy dopu6ci do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem o rozdzielczoSci 1600x1200

px?

Odp. Nie. Zamawiajqcy nie dopuici zaproponowanego rozwiqzania.

3. PKT. NR 4

Czy zamawiajEcy dopu5ci do przetargu wysokiej klasy aparat USG z 3 aktywnymi gniazdami do

przylqczenia gtowic obrazowych, oraz jednym gniazdem parkingowym?

Odp. Nie. Zamawiajqcy nie dopuSci zaproponowanego rozwiqzania.

4, PKT. NR 5

czy zamawiajqcy dopu6ci do przetargu wysokiej klasy aparat wyposa2ony w panel dotykowy 10,4"

wspomagajqcy obslugq aparatu pozwalajqcy na zmianq parametr6w za pomocE dotyku Uak w

ta blecie)?

Odp, Nie. Zamawiajqcy nie dopuici zaproponowanego rozwiqzania.

\--l
c
o

6
(

Fundusze
Europejskie

rI' DOLNY
?F SLASK

//

Pvtania dotvcza: ZADANIE NR 3. zakuo aparatu USG - szt. 1

unla Europejska



ctawskie Centrum Zdrowia
Samodziel.y Pub Lc:nyZ.kr.d Opek Zdrowornel

5. PKT. NR 6

Czy ZamawiajEcy dopuici do przetargu wysokiej klasy aparat, wyposa20ny w panel sterowania
(konsola) umieszczony na ruchomym wysiqgniku zapewniajqcym regulacjq poloienia g6ra/d6t 40cm

oraz obr6t +/_ ZS.?

Odp. Nie. Zamawiajqcy nie dopuSci zaproponowanego rozwiazania.

6. PKT. NR 15

Czy Zamawiaiacy dopuSci do przetargu wysokie.i klasy aparat, kt6rego czqstotliwoji od6wieiania

obrazu 2D wynosi 1500 obr./s?

odp. Tak zamawia,Ecy dopuSci do przetargu wysokiej klasy aParat, kt6rego czqstotliwosd

odSwieiania obrazu 2D wynosi min. 1500 obr./s

7, PKT. NR 18

Czy zamawiajqcy dopuSci do przetargu wysokiej klasy aparat wyposaiony w Doppler pulsacyjny

(PWD), rejestrowane prQdkoici maksymalne (przy zerowym kqcie bramki) od -7,65m/s do 0 oraz od 0

do +7,65 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prqdkoSci maksymalne -450 cm/s do 0 oraz 0 do +450

cm/s. ?

Odp. Tak. Zamawiajqcy dopuSci zaproponowane rozwiqzanie'

8. PKT. NR 35

Czy Zamawiajacy dopu6ci do przetargu wysokie.j klasy aparat wyposa20ny w glowicq typu

microconvex szerokopasmowa do badarl pediatrycznych o zakresie czqstotliwo(ci emitowanych 3.0 -

9.0 MHz; liczba element6w akustycznych 960, kEt widzenia min. 80'?

Odp. Tak. Zamawiarqcy dopuSci zaproponowane rozwi4zanie.

9. PKT. NR 41

Czy ZamawiajEcy dopuSci do przetargu wysokiej klasy aparat, z mo2liwo3ciq rozbudowy o glowicq

liniowq szerokopasmowE o zakresie czqstotliwoSci emitowanych 3.G-13.0 MHz; obrazowanie

harmoniczne, liczba element6w akustycznych 192; Dtugoji czota glowicy (FOV) 55 mm?

Odp. Tak. Zamawialqcy dopuSci zaProponowane rozwiqzanie.

10, PKT. NR 43

czy zamawiajqcy dopu(ci do przetargu wysokiej klasy aparat z moiliwo6ciq rozbudowy o Doppler fali

ciEglej o rejestrowanych i wy6wietlanych prqdkoiciach od -15 m/s do O oraz od 0 do +15 m/s (przy

zerowym kEcie bramki)?

odp. Tak. ZamawiajEcy dopu6ci zaproponowane rozwiqzanie.
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11. PKT. NR 45

Czy Zamawiajacy dopu(ci do przetargu wysokiej klasy aparat z moiliwo6ciq rozbudowy o gtowicq

objqtoiciowE typu konweks (2-9MHz; min. 192 elementy akustyczne) oraz endowaginalnq (3-10 MHz,

1a0" (FOV); obrazowanie 3Dl4D?

Odp, Nie. Zamawiajqcy nie dopuSci zaproponowanego rozwiazania.

12, W zwiqzku z zapisami pkt 50 wymagad technicznych aparatu USG zawartych w opisie przedmiotu

zam6wienia, zwracamy siq z proibq o dopuszczenie rozwiqzania, w ramach kt6rego Wykonawca

bqdqcy dystrybutorem oferowanego aparatu USG posiada autoryzacje producenta w zakresie

sprzeda2y, natomiast ustugi serwisowe w okresie gwarancji (wiadczy bezpo6rednio serwis

prod ucenta na ternie Polski.

Odp. Tak. Zamawiajqcy dopu6ci zaproponowane rozwiqzanie.

13. Czy zamawiajqcy zgodzi siq, by aparat podlqczone byly do zdalnego serwisu, co przeloiy sie na

szybszq diagnostykq i naprawq w razie problem6w z aparatem.

Odp. Nie. Zamawiajqcy nie dopuSci zaproponowanego rozwilzania.

14. Zwracamy sie z proSbq o zmianq zapis6w paragrafu 6 ustep 3 umowy z:

W razie opdinienia wykonowcy w przystqpieniu do noprowy przedmiotu umowy ponod termin

okreilony w $ 5 ust. 5 umowy, Zomowioiqcy ma prawo noliczyi korQ umownq w wysokoSci0,2 % ceny

brutto przedmiotu umowy przekozonego do noprowy (9 i ust. l umowy) za koidy dziei op6inienio-

na:

W rozie op6inienia Wykonowcy w przystqpieniu do noprawy przedmiotu umowy ponod termin

okreilony w 5 5 ust. 5 umowy, zomowiojqcy mo prowo noliczyc karq umownq w wysokoici 0,2 % ceny

brutto przedmiotu umowy przekozoneqo do noprowy (5 3 ust. 1 umowy) za koidy dziei op'inienio.
Kora umowno nie zostanie noliczono w orzvoodku zooew nie n io Drzez Wvkonawce Zomowioiqcemu

ooorotu zostepczedo,

Odp. Zamawiaiqcy nie wyraia zgody na zamianq zapis6w paragrafu 6 ustQp 3 umowy

15. zwracamy siq z pro5bq o zmianq zapis6w paragrafu 6 ustqp 3 umowy z:

W rozie op6inienio Wykonowcy w wykononiu noprawy gwaroncyjnei przedmiotu umowy ponod

termin okreilony w S 5 ust. 5 umowy, Zomowiojqcy mo prowo naliczyt korq umownq w wysokoici 0'2

% ceny brutto przedmiotu umowy przekozonego do noprowy($ 3 ust' 1 umow , zo koidy rozpoczqty

dzieh opoinienio, jetli op6inienie trwalo nie dluiei niZ 20 dni i0,3 % ceny brutto zo koidy nostepny

dziei op6inienio. Koro umowno nie zostonie noliczono w przypodku zopewnienio przez wykonowcq

Zo m ow i oj qce m u o po rotu zo ste pcze g o.

na:

W ro e opoinienio Wykonowcy w wykononiu noprdwy gwaroncyinej przedmiotu umowy ponod

termin okrellony w 5 5 ust. 5 umowy, Zomowiojqcy mo prawo naliczyt karq umownq w wysokoici 0,2
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% ceny brutto przedmiotu umowy przekazonego do naprowy($ 3 ust. 7 umowy), zo koidy rozpoczqty

dziefi opoinienio, jeili opdlnienie trwolo nie dluiej nii 20 dni i0,3 % ceny brutto zo koidy nostepny

dzieh opoinienio. Koro umowno nie zostanie noliczono w przvpodku zopewnienio Drzez Wvkonowce

Zomowioiacemu ooorotu zosteoczeoo

Odp. Zamawiaiacy nie wyraia zgody na zamianq zapis6w paragrafu 5 ustqp 3 umowy

odp. zamawia.iqcy wyraia zgodq na zapis o tresci ,,Wymiana jakiegokolwiek modulu naleiqcego do

przedmiotu zam6wienia na nowy r6wnowainy nastapi na iqdanie zamawialqcego, przy drugim
jego uszkodzeniu w okresie gwarancyinym. uszkodzony modul nie podlegaiqcy naprawie zostanie

wymieniony na nowy r6wnowainy oraz zostanie objqty gwaranciq nie kr6tszq nii do koica trwania
pierwotnego okresu gwarancli aparatu.
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16. zwracamy siq z pro5bq o zmianq zapis6w paragrafu 5 ustqp 3 umowy z:

wymiono jokiegokolwiek modulu noleiqcego do przedmiotu zom6wienia no nowy r6wnowoiny
ndstqpi no iqdonie Zomowiajqcego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gworoncyinym.

uszkodzony modul nie podlegojqcy noprawie zostonie wymieniony no nowy r6wnowoiny oroz

zgodnie z przepisem ort. 587 Kodeksu cywilnego, dostorczony bqdzie z pelnym okresem gwordncii

wskozonymw 5 5 ust.3 umowy.
na:

Wymiona jakiegokolwiek modulu noleiqcego do przedmiotu zdmdwienio no nowy rdwnowoiny
nostqpi no iqdonie Zomowiojqcego, przy drugim iego uszkodzeniu w okresie gworoncyinym.

uszkodzony modul nie podlegojqcy noprowie zostonie wymieniony no nowy r6wnowoiny 9192

zostonie obietv oworonciq nie kr6tszo nii do kotico trwonio Dierwotneqo okresu aworoncii oDorotu.
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